Załącznik nr 2.3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Przedmiot: 
	FOTEL DO POBRAŃ KRWI

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Stanowisko do pobrań krwi z funkcją fotela laryngologicznego.
	TAK, opisać
	

	2
	Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo. 
	TAK, opisać
	

	3
	Solidna podstawa, gwarantująca stabilność fotela.
	TAK, opisać
	

	4
	Siedzisko, oparcie, podłokietniki oraz zagłówek tapicerowany materiałem łatwozmywalnym.
	TAK, opisać
	

	5
	Sekcja pleców z funkcją odchylenia. 
	TAK, opisać
	

	6
	Podłokietniki z regulacją wysokości jak również funkcją odchylenia na boki.
	TAK, opisać
	

	7
	Szerokość całkowita: 800 mm(+/- 10 mm)
	Tak, opisać
	

	8
	Długość całkowita: 780 mm (+/- 10 mm)
	TAK, opisać
	

	9
	Podstawa( dł.xszer.): 730 x 655 mm (+/- 10 mm)
	TAK, opisać
	

	10
	Wysokość fotela: 1120/1280 mm 
	TAK, opisać
	

	11
	Nośność: min. 120 kg
	TAK, opisać
	

	12
	Wszystkie elementy tapicerowane, wykonane w jednym kolorze.
	TAK, opisać
	

	13
	Znak CE
	TAK, załączyć
	

	14
	Gwarancja min. 24 m-ce
	TAK, opisać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.


............................................



                                          podpis oferenta

