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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postgpowania na zakup i dostawg mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki
Neurochirurgii i Chirurgii Kregostupa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach
zadania pn. , Inwestycje w ochronie zdrowia” na zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki
Neurochirurgii i Chirurgii Kregostupa w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dzialajac na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2019r poz. 2019) Zamawiajacy Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela
odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy zal.nr 2
Pytanie nr 1 Dotyczy Pkt.30

Prosimy Zamawiajacego o przywrdcenie pierwotnego brzmienia punktu 30 tj. przywrdcenie tego
wymogu jako granicznego. Systemy odsysania powietrza z oblozen operacyjnych

staly si¢ standardem oferowanym przez rdznych producentéw nowoczesnych mikroskopow
operacyjnych. W zwigzku z czym powrdt do poprzednich wymagan nie ogranicza zachowania
konkurencji postgpowania przetargowego.

Brak mozliwosci odsysania powietrza z oston sterylnych jest charakterystyczny dla starszych generacji
mikroskopéw operacyjnych.

Nadmieniamy ze nawet prawidlowo zalozona folia moze w trakcie operacyjnego manewrowania
mikroskopem przemiescic¢ si¢ i doprowadzi¢ do dekontaminacji pola operacyjnego, czemu wiasnie ma
zapobiega¢ system odsysania powietrza. Systemy takie nie dzialaja w sposéb ciagly. dlatego nieprawda
jest jakoby generowaly w czasie zabiegu halas, cieplo i ruch powietrza.

System jest zataczany na kilka minut przed zabiegiem, a w trakcie zabiegu tylko w przypadku zaistnienia
problemu z folig (faldami, zatamaniami) wlaczany na zadanie operatora, z mozliwoscia jego wylaczenia
w dowolnej chwili. Mikroskop z takim systemem nie wyklucza stosowania tradycyjnych folii ochronnych
roznych producentow.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje tresé Zalgcznika nr 2 pkt. 30 w nastepujacy sposéb:
Mikroskop wyposazony w
system odsysajacy powietrze z
oslon sterylnych mikroskopu
uruchamiany z pomoca TAK
30 przycisku znajdujgcego si¢ na Bez punktacji
ramieniu mikroskopu lub na
ekranie dotykowym, dzialajacy
dla wszystkich kompatybilnych
oston sterylnych
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Pytanie nr 2 Dotyczy Pkt. 29

Prosimy Zamawiajgcego o przywrdcenie pierwotnego zapisu brzmienia punktu 29. W obecnym zapisie
punkt premiuje rozwigzanie , ktore jest stosowane w_konstruowaniu podgladéw asystenckich przez
wszystkich producentéw neurochirurgicznych mikroskopdw operacyjnych od prawie 30 lat, tak wiec nie
mozna moéwi¢ o premiowaniu rozwigzania ktére wnositloby walor nowosci, innowacyjnosci czy
kreatywnosci, czemu migdzy innymi stuzy ocena techniczna.

Rozwiazanie z zyroskopowym zawieszeniem dzigki statej, niezmiennej pozycji podgladu asystenckiego
przy pochylaniu glowicy mikroskopu w przéd i tyl pozwala radykalnie zminimalizowa¢ ucigzliwosé
odrywania rak asystenta od narzedzi w celu korygowania pozycji podgladu (co wazne taki zyroskopowy
system zawieszenia wcigz wyposazony jest w ,obrotowe rami¢ 360° dla podgladu asystenckiego z
dodatkowym wbudowanym pierscieniem obrotu wchodzenia obrazu w okulary réwniez w zakresie az
3607, co jak wspomnielisSmy wczesniej jest dzi§ oczywistym standardem). Dlatego prosimy o calkowite
przywrdcenie wezesniejszego brzmienia punktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Zalgcznika nr 2 poprzez dodanie nowego punktu do
tabelki 29a o nastepujacej tresci
Zyroskopowy system
utrzymujacy niezmieniong
pozycje podgladu TAK/NIE TAK- 20 pkt
asystenckiego w przypadku NIE - 0 pkt
pochylenia gltowicy w kierunku
przod/tyt

29a

Wskazana powvzej modyfikacja jest wiazaca i nalezy ja uwzglednié w tresci skladanej oferty.
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