Wojewdodzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl

www.wszzkielce.pl

CERTYFIKAT 2017/8

Kielce, 29.06.2021 r.
Znak: EZ/44/2021/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postgpowania na zakup i dostawg mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki
Neurochirurgii i Chirurgii Kregostupa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach
zadania pn. , Inwestycje w ochronie zdrowia” na zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki
Neurochirurgii i Chirurgii Kregostupa w Wojewédzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiajacy Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na
zadane pytania:

Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SWZ — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pytanie nr 1 — do pkt. 30:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie mikroskopu bez systemu odsysajacego powietrze z oslon
sterylnych. W celu zapewnienia prawidlowej pracy system musi dziala¢ ciagle — sporadyczne wlaczanie i
wylaczanie systemu odsysania powietrza z oblozen generuje dodatkowa pracg obstugi sali operacyjnej i
staje si¢ niewygodne w obstudze. Oblozenie mikroskopu jest z folii, ktéra przy kazdym ruchu odksztalca
si¢ i system taki musi praktycznie dzialaé¢ bez przerwy, aby folia stale przylegata do gtowicy mikroskopu.
Folia jest sterylna, jak wszystkie pozostale akcesoria operacyjne i z jej powodu nie dochodzi do
dekontaminacji pola operacyjnego. Dodatkowym negatywnym elementem takiego systemu jest wymog
kupowania specjalnych kilkukrotnie drozszych oblozen, co naraza Zamawiajacego na dodatkowe ukryte
koszty. Jesli natomiast Zamawiajacy bedzie korzystat z opcji pracy mikroskopu z workami bez odsysania
powietrza, aby takich kosztéw uniknaé, tym bardziej bezpodstawny jest bezwzgledny wymog posiadania
takiej opcji w mikroskopie.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 do pkt. 15 16:

Prosimy Zamawiajacego o zmiang zapisow i dodatkowe punktowanie na poziomie 20 pkt. zaoferowania
swiatla 0 mocy 400W — jest to bowiem rozwigzanie nieporéwnywalnie lepsze od wymaganego
minimalnie o$wietlenia 0 mocy 300W. Jest to szczegdlnie zauwazalne i potrzebne w zabiegach
operacyjnych i pracy w duzych odleglosciach, np. zabiegi krggostupa, czego Zamawiajacy wymaga w
pkt. 20 oraz z wykorzystaniem moduléw fluorescencji srédoperacyjnych, gdy natezenie $wiatla zawsze
pracuje na 100% mocy, dajac silniejszy obraz i mocniejsze odbicie czynnikow fluorescencyjnych — czego
Zamawiajacy wymaga w pkt. 38, 39 i 40. Dodatkowo, silne $wiatto pozwala na prac¢ mikroskopu na
nizszych jego poziomach natg¢zenia, zapewniajac ten sam komfort pracy i jasno$¢ pola operacyjnego.
Dzigki temu, zarniki ksenonowe 400W nie wypalaja si¢ tak szybko, Jjak zarniki o mocy 300W pracujace
na wyzszych poziomach mocy. Pozwalajac na dtuzsza prace i rzadsza ich wymiang bezposrednio rzutujg
na obnizenie kosztéw eksploatacji calego mikroskopu.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 do pkt. 39:

Prosimy Zamawiajacego o przyznanie dodatkowego parametru punktowanego w wysokosci 20pkt. za
opcj¢ wizualizacji fluorescencji $rodoperacyjnej przepltywu naczyniowego z kontrastem ICG widzianego
w polu operacyjnym w swietle biatym i podczerwieni IR jednoczesnie w czasie rzeczywistym bez
opoznien. Jest to opcja wizualizacji, dzigki ktdrej skraca sie czas zabiegu, dajaca chirurgowi mozliwosé
bezposredniego onerowania nawet w trakecie nrnchaminnean Lantractnn i filtern éusintha  samanmia wabaa
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trojwymiarowo$¢ obrazu z nastrzykiwaniem w okulary bez potrzeby odrywania oczu od mikroskopu i
patrzenia na monitor. Standardowa wizualizacja tego typu fruorescencji tylko w podczerwieni IR jest
charakterystyczna dla mikroskopow starego typu. Prosimy zatem o premiowanie rozwiazania, ktore jest
nowatorskie technicznie i wnosi element innowacyjnosci i tréjwymiarowosci obrazu 3D réwniez w
modutach fluorescencji mikroskopu.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SWZ.
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