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EZ/152/2024/WS	
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
(Załącznik nr … do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

System do schładzania i ogrzewania pacjenta - 1 kpl.

	L.p.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
	Wymogi graniczne
	Parametry oferowane

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model
	Podać
	

	3
	Rok produkcji min. 2023
	Tak, podać
	



	Lp.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
	Wymaganie
	Potwierdzenie parametrów wymaganych 

	1. 1
	Fabrycznie nowe, w pełni sprawne urządzenie przeznaczone do przeprowadzania procedury kontroli temperatury docelowej pacjenta
	
TAK
	

	2. 2
	Możliwość schłodzenia lub ogrzania pacjenta do wybranej temperatury
	
TAK
	

	3. 3
	Urządzenie pracujące z okładami pacjenta różnych wielkości (jedno lub wielorazowymi)
	
TAK
	

	4. 4
	Automatyczna i ciągła kontrola bieżącej temperatury pacjenta za pomocą czujnika temperatury głębokiej
	
TAK
	

	5. 5
	Dokładność pomiaru temperatury pacjenta min. 0,05°C
	TAK, podać
	

	6. 6
	3 gniazda czujników temperatury: głębokiej, skóry i bębenkowej
	
TAK
	

	7. 7
	Trzy przyłącza okładów chłodzących/grzejących
	
TAK
	

	8. 8
	Wyświetlacz z panelem dotykowym min. 10”
	TAK, podać
	

	9. 11
	Graficzne wyświetlanie trendów temperatury głębokiej pacjenta oraz temperatury wody
	
TAK
	

	10. 12
	Wbudowana w obudowie szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz z panelem dotykowym
	
TAK
	

	11. 13
	4 tryby pracy (manualny, szybki, zmienny gradient, zmiana temperatury na godzinę)
	
TAK
	

	12. 14

	Możliwość zadania docelowej temperatury pacjenta w zakresie min. 30 - 40°C
	TAK, podać
	

	13. 
	Tempo schładzania wody: min. 3-6°C na minutę
	TAK, podać
	

	14. 
	Możliwość ustawienia temperatury wody w zakresie min. 4 - 42°C
	TAK, podać
	

	15. 15
	Elektroniczne i mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem / przechłodzeniem
	
TAK
	

	16. 
	Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania / przechłodzenia
	TAK
	

	17. 
	Podwójny zbiornik (główny i wyrównawczy)
	TAK
	

	18. 
	Czujnik poziomu wody w zbiorniku
	TAK
	

	19. 
	Graficzne wskazanie na wyświetlaczu bieżącego poziomu i przepływu wody
	TAK
	

	20. 
	System dezynfekcji wody UV-C w zbiorniku
	TAK
	

	21. 
	Optyczny i akustyczny alarm niskiego stanu poziomu wody i/lub braku przepływu wody
	TAK
	

	22. 
	Typ czynnika chłodzącego R290
	TAK
	

	23. 
	Wymiary urządzenia: 55 (70) x 50 x 107 cm 2 (Głębokość (z wysuniętym hakiem) x Szerokość x Wysokość) 
	TAK, podać
	

	24. 
	Waga urządzenia bez wody:  max. 66 kg (76 kg po napełnieniu)
	TAK, podać
	

	25. 
	Temperatura otoczenia (podczas pracy): 15 - 25°C 1
	TAK, podać
	

	26. 
	Pojemność zbiornika min. 10 litrów
	TAK
	

	27. 
	Cicha praca, poniżej 50 dB
	TAK, podać
	

	28. 
	Urządzenie wyposażone w 4 kółka (dwa z hamulcem)
	TAK
	

	29. 
	Kranik do odprowadzenia wody z urządzenia
	TAK
	

	30. 
	Napięcie zasilania: min. 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 6.5 A
	TAK, podać
	

	31. 
	Moc grzałki: min. 800W
	TAK, podać
	

	32. 
	Baza danych i możliwość eksportu danych z przeprowadzonych procedur
	TAK
	

	33. 22
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem zamówienia.
	TAK
	

	34. 23
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia
	TAK
	

	35. 26
	Karta gwarancyjna – załączyć do dostawy
	TAK
	

	36. 27
	Okres pełnej gwarancji min. 12 miesiące
	TAK, podać
	




Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
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