Postepowanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”

Załącznik nr 2.6 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

EZ/166/2024/MK
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

PAKIET NR 6
Wanna do porodu z wyposażeniem – 1 kpl
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany/punktowany
	Parametr oferowany

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	TAK 
	

	3.
	Wanna porodowa do relaksacji oraz odbierania porodów w wodzie
	TAK
	

	4.
	Dostępność personelu do kobiety rodzącej z wszystkich 4 stron wanny 
	TAK
	

	5.
	Automatyczne napełnianie wody - 2 poziomy 
	TAK PODAĆ
	

	6.
	Pojemność maksymalna 370 l
	TAK PODAĆ
	

	7.
	Pojemność użytkowa maksymalnie 300l
	TAK PODAĆ
	

	8.
	Czas napełniania pojemności użytkowej do 9 minut
	TAK PODAĆ
	

	9.
	Czas opróżniania do 9 minut
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny, siedzisko i oparcie pod stopy
	TAK 
	

	11.
	Elektroniczny kolorowy dotykowy panel sterowania minimum 4”
	TAK PODAĆ
	

	12.
	Informacje wyświetlane na panelu sterowania min.: 

- czas

- temperatura wody nalewanej

- temperatura wody w wannie
	TAK
	

	13.
	Mikser termostatyczny – bateria
	TAK  
	

	14.
	Wymiary zewnętrzne wanny (mm):
	TAK
	

	15.
	długość 1935 mm +/- 50 mm
	TAK PODAĆ
	

	16.
	szerokość 1500 mm +/- 50 mm
	TAK PODAĆ
	

	17.
	wysokość 760 mm +/- 20 mm
	TAK PODAĆ
	

	18.
	Wielkości niecki wanny umożliwiająca swobodne zmiany pozycji przez rodzącą bez wstawania – szerokość niecki na dnie wanny minimum 100 cm, mierzona po lustrze wody minimum 120 cm
	TAK PODAĆ
	

	19.
	Szeroki wybór kolorystyki z palety minimum 100 kolorów do wyboru przez zamawiającego
	TAK PODAĆ
	

	20.
	Konstrukcja nośna wanny wykonany z profili stalowych ocynkowanych
	TAK 
	

	21.
	System zabezpieczający przed przelaniem przy napełnianiu wanny
	TAK 
	

	22
	Obudowa wanny maskująca konstrukcję metalową
	TAK 
	

	23
	Podświetlenie okolicy okołoporodowej  RGB LED 
	TAK 
	

	24
	Uchwyty ułatwiające wyjście i wejście do wanny przymocowane wewnątrz wanny po prawej i lewej stronie
	TAK 
	

	25
	Wanna wykonana z materiału kompozytowego z dodatkiem włókna szklanego
	TAK 
	

	26
	Prysznic ułatwiający np. mycie wanny
	TAK 
	

	27
	Schodki do wanny dwustopniowe wyprofilowane do kształtu wanny 
	TAK 
	

	28
	Poręcze ze stali nierdzewnej mocowane do podłoża w ilości 2 sztuki zamocowane po lewej i prawej stronie schodków 
	TAK 
	

	29
	Chusta porodowa z mocowaniem na haku w suficie
	TAK 
	

	30
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SWZ.

	31
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	32
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 
