

EZ/135/2024/RŁ
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr 1 do zlecenia 
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dwóch szt. Stacji poglądowych DiCOM w obrębie bloku operacyjnego WSZZ w Kielcach na dwóch odrębnych salach  oraz demontaż i utylizacji istniejących urządzeń.
I. Komponenty  stacji poglądowych
	L.p.
	Wymagania minimalne
	Potwierdzenie spełnienia minimalnych  parametrów*
	Typ /model 
	Oferowane warunki
(należy podać rzeczywiste parametry,
jakimi charakteryzuje się sprzęt)

	1. 
	Płyta główna  LGA 1800
	TAK/NIE
	
	

	2. 
	Procesor  min. i3 3,3 GHz  PassMark 14 200 pkt.)
	TAK/NIE
	
	

	3. 
	Pamięć RAM min. DDR 4, GoodRam 8 GB
	TAK/NIE
	
	

	4. 
	Karta graficzna o parametrach min.:
	Złącze karty graf.                     PCI-E ver. 4.0 

	Taktowanie rdzenia                  2039MHz 

	Taktowanie rdzenia (Boost)     2321MHz 

	Wielkość pamięci VRAM        4GB 

	Rodzaj pamięci                         DDR6 

	Taktowanie pamięci                 16Gbps 

	Szyna pamięci                          64-bitowa 



	TAK/NIE
	
	

	5. 
	Dysk twardy (SSD 512 GB)
	TAK/NIE
	
	

	6. 
	Zasilacz min.  550W
	TAK/NIE
	
	

	7. 
	Zespół klawiatury z DVD (Klawiatura medyczna z touchpad’em i napędem DVD, silikonowa z możliwością składania, dezynfekowana, przewody zabudowane niewidoczne. Klawiatura z możliwością ustawienia i zablokowania pod dowolnym kątem)
	TAK/NIE
	
	

	8. 
	Monitor o przekątnej 21”z płytą montażową przygotowaną do posiadanej obudowy.
Parametry monitora:
Matryca IPS
Podświetlenie – LED
Rozdzielczość 1200 x 1600
Kąt widzenia 178°/178°
Jasność min. 500 cd/m²
Kontrast min. 1800:1
Kalibracja do DICOM Part. 14
	TAK/NIE
	
	

	9. 
	Wymiana promiennika bakteriobójczego
	TAK/NIE
	
	 






II. Realizacja zamówienia ( zakres prac )

	L.p.
	
	Parametr wymagany/ wartość
	Parametr oferowany*

	1. 
	Demontaż podzespołów i ich utylizacja.
	TAK
	

	2. 
	Montaż nowych podzespołów.
	TAK
	

	3. 
	Instalacja systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL 64 bit. (nie obejmuje konfiguracji z systemem szpitalnym RIS, HIS, PACS)
	TAK
	 

	4. 
	Kalibracja monitora do DICOM Part 14.
	TAK
	

	5. 
	Wykonanie pomiarów bezpieczeństwa wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi normami i dostarczenie podpisanego protokołu.
	TAK
	

	6. 
	Wpis do paszportu technicznego wraz z nową datą wykonania przeglądu liczoną od dnia zakończenia modernizacji
	TAK
	

	7. 
	Gwarancja na w/w komponenty i czynności – minimum  24 m-ce
	TAK
	



* UZUPEŁNIĆ


1

